Zalecenia dotyczace stosowania elektrod z rodziny Sprint Fidelis modele: 6949/6948/6931
Published on Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Zalecenia dotyczace stosowania elektrod z rodziny Sprint Fidelis
modele: 6949/6948/6931/6930 (01.11.2007)

Submitted by urpl redaktor on Thu, 01/11/2007 - 14:08

Zalacznik: |f] ;.0 cenia_sprint fidelis 2007 1.pdf [1]

E Zalecenia sprint fidelis 2007 2.pdf [2]
Do archiwum: Nie

Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/1368

Links
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Zalecenia sprint fidelis 2007 1.pdf
[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Zalecenia sprint fidelis 2007 2.pdf

Page 1 of 1


https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Zalecenia_sprint_fidelis_2007_1.pdf
https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Zalecenia_sprint_fidelis_2007_2.pdf

