Komunikat firmy Philips dotyczacy monitoréw plodu (kardiotokografé6w) Avalon modele F
Published on Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Komunikat firmy Philips dotyczacy monitorow ptodu
(kardiotokograféw) Avalon modele FM20, FM30, FM40 oraz
FM50 (22.10.2009)

Submitted by urpl redaktor on Thu, 22/10/2009 - 09:18

Zalacznik: || gomunikat Philips 22.10.2009.pdf [1]
Do archiwum: Nie

Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/1486

Links
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Komunikat Philips 22.10.2009.pdf

Page 1 of 1


https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Komunikat_Philips_22.10.2009.pdf

