Notatka bezpieczenstwa firmy AGA Medical Corporation dotyczaca balonu pomiarowego 2
Published on Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa firmy AGA Medical Corporation
dotyczaca balonu pomiarowego AMPLATZER® II (AMPLATZER®
Sizing Balloon II), nr katalogowy (REF) 9-SB-034, seria (LOT)
1004282114
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