
Notatka bezpieczeństwa firmy Stryker dotycząca głów ceramicznych endoprotezy stawu biodrowego z tlenku glinu - stożek V40 +0,0 mm 
Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa firmy Stryker dotycząca głów
ceramicznych endoprotezy stawu biodrowego z tlenku glinu -
stożek V40 +0,0 mm 
  Submitted by urpl_redaktor on Thu, 21/06/2012 - 09:47  
  
Załącznik:  Notatka_bezp__Stryker_21_06_2012.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/1897  

Links
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Notatka_bezp__Stryker_21_06_2012.pdf

Page 1 of 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Notatka_bezp__Stryker_21_06_2012.pdf

