
Notatka bezpieczeństwa firmy Synthes dotycząca wycofania z obrotu i z używania rękojeści (nr kat. 355.280) do nakręcania na prowadnicę młotka (nr kat. 355.220) w systemach SUN i UNI 
Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa firmy Synthes dotycząca wycofania z
obrotu i z używania rękojeści (nr kat. 355.280) do nakręcania na
prowadnicę młotka (nr kat. 355.220) w systemach SUN i UNI 
  Submitted by urpl_redaktor on Fri, 26/04/2013 - 14:12  
  
Załącznik:  Notatka_bezp._Synthes_26.04.2013.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2150  

Links
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Notatka_bezp._Synthes_26.04.2013.pdf

Page 1 of 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Notatka_bezp._Synthes_26.04.2013.pdf

