Notatka bezpieczenstwa firmy Smith & Nephew Orthopaedics dotyczaca wycofania wklade
Published on Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa firmy Smith & Nephew Orthopaedics
dotyczaca wycofania wkladek panewkowych R3 XLPE 36 mm Sr.
wewn. X 60 mm Sr. zewn. 20° nr partii 12FM00602 oraz R3 XLPE
36 mm Sr. wewn. X 62 mm sr. zewn. 20° nr partii 12FM00603
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