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Notatka bezpieczenstwa firmy Medtronic MiniMed dotyczaca
wycofania z obrotu i z uzywania zbiornikow na insuline model
MMT-326A i MMT-332A do pomp insulinowych Paradigm

Submitted by urpl redaktor on Wed, 17/07/2013 - 08:49

Zalacznik: || pon Medtronic MiniMed 17.07.2013 dla lekarzy.pdf [1]
E FSN_Medtronic MiniMed 17.07.2013 dla dystrybutorow.pdf [2]

E FSN_Medtronic MiniMed 17.07.2013 dla uzytkownikow.pdf [3]
Do archiwum: Nie

Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2241

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic MiniMed 17.07.2013 dla lekarz
y.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN Medtronic MiniMed 17.07.2013 dla dystry
butorow.pdf

[3] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN Medtronic MiniMed 17.07.2013 dla uzytko
wnikow.pdf

Page 1 of 1


https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_MiniMed_17.07.2013_dla_lekarzy.pdf
https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_MiniMed_17.07.2013_dla_dystrybutorow.pdf
https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_MiniMed_17.07.2013_dla_uzytkownikow.pdf

