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Notatka bezpieczenstwa firmy Drager dotyczaca braku alarmu
desaturacji SpO2 w trybie monitorowania noworodkéw
systemem Infinity Acute Care System (IACS) z
oprogramowaniem w wersji VG2.0.3 i wyzszej
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