
Notatka bezpieczeństwa firmy Philips Healthcare dotycząca tomografów komputerowych z serii Brilliance CT (6, 10, 16, 16 Power, 40, 64, Big Bore, iCT, iCT SP), Ingenuity CT, Ingenuity Core, Ingenuity Core128, Ingenuity Flex oraz MX8000 Dual v. EXP 
Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa firmy Philips Healthcare dotycząca
tomografów komputerowych z serii Brilliance CT (6, 10, 16, 16
Power, 40, 64, Big Bore, iCT, iCT SP), Ingenuity CT, Ingenuity
Core, Ingenuity Core128, Ingenuity Flex oraz MX8000 Dual v.
EXP 
  Submitted by urpl_redaktor on Tue, 29/04/2014 - 11:32  
  
Załącznik:  FSN_Philips_29.04.2014.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2500  

Links
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_29.04.2014.pdf

Page 1 of 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_29.04.2014.pdf

