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Ocen? biologiczn? (ocen? biozgodno?ci) wyrobu medycznego najlepiej wykona? pos?uguj?c si?
norm? EN ISO 10993 Biologiczna ocena wyrobów medycznych. EN ISO 10993 dotyczy
okre?lenia wp?ywu wyrobów medycznych na tkanki. Z wyj?tkiem EN ISO 10993-2:2006 i EN
ISO 10993?10:2013, pozosta?e cz??ci normy EN ISO 10993 maj? status norm
zharmonizowanych z dyrektyw? 93/42/EWG dotycz?c? wyrobów medycznych i z dyrektyw?
90/385/EWG dotycz?c? aktywnych wyrobów medycznych do implantacji. Postanowienia tych
dyrektyw wdra?a ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
175 ze zm.).

Podstawowym celem EN ISO 10993-1:2009 Biologiczna ocena wyrobów medycznych ? Cz???
1: Ocena i badanie w procesie zarz?dzania ryzykiem (wraz z poprawk? EN ISO
10993?1:2009/AC:2010) jest ochrona ludzi przed potencjalnymi ryzykami biologicznymi
wynikaj?cymi z u?ywania wyrobów medycznych. Norma zawiera wytyczne dotycz?ce
biologicznej oceny wyrobów medycznych w procesie zarz?dzania ryzykiem, jako cz??ci
ca?o?ciowej oceny i rozwoju ka?dego wyrobu medycznego. Podej?cie to ??czy przegl?d i ocen?
istniej?cych danych ze wszystkich ?róde? z, je?eli to niezb?dne, wyborem i zastosowaniem
dodatkowych bada?, umo?liwiaj?c w ten sposób wykonanie pe?nej oceny reakcji biologicznych
na ka?dy wyrób medyczny, odpowiednio do jego bezpiecze?stwa podczas stosowania. Opisuje
ona:

–    ogólne zasady rz?dz?ce biologiczn? ocen? wyrobów medycznych w procesie zarz?dzania
ryzykiem,

–    ogóln? klasyfikacj? wyrobów na podstawie rodzaju i czasu trwania ich kontaktu z
organizmem,

–    ocen? istniej?cych odpowiednich danych ze wszystkich ?róde?,

–    identyfikacj? braków w dost?pnym zbiorze danych na podstawie analizy ryzyka,

–    identyfikacj? dodatkowych zbiorów danych niezb?dnych do analizy bezpiecze?stwa
biologicznego wyrobów medycznych,

–    ocen? bezpiecze?stwa biologicznego wyrobów medycznych.

Specyficzne badania biozgodno?ci i specyficzne zagadnienia z zwi?zane z ocen? biozgodno?ci
wyrobów medycznych obj?te s? zakresem pozosta?ych cz??ci EN ISO 10993:

EN ISO 10993-2:2006 Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Cz??? 2: Wymagania
dotycz?ce post?powania ze zwierz?tami

EN ISO 10993-3:2014 Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Cz??? 3: Badania
genotoksyczno?ci, rakotwórczo?ci i toksyczno?ci reprodukcyjnej

EN ISO 10993-4:2009 Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Cz??? 4: Wybór bada? dla
interakcji z krwi?
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EN ISO 10993-5:2009 Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Cz??? 5: Badania
cytotoksyczno?ci in vitro

EN ISO 10993-6:2009 Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Cz??? 6: Badania miejscowej
reakcji po implantacji

EN ISO 10993-7:2008 Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Cz??? 7: Pozosta?o?ci po
sterylizacji tlenkiem etylenu  + poprawka EN ISO 10993-7:2008/AC:2009

EN ISO 10993-9:2009 Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Cz??? 9: Ramowy plan
identyfikacji i oznaczania ilo?ciowego potencjalnych produktów degradacji

EN ISO 10993-10:2013 Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Cz??? 10: Badania
dzia?ania dra?ni?cego i uczulaj?cego na skór?

EN ISO 10993-11:2009 Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Cz??? 11: Badania
toksyczno?ci uk?adowej 

EN ISO 10993-12:2012 Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Cz??? 12: Przygotowanie
próbki i materia?y odniesienia

EN ISO 10993-13:2010 Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Cz??? 13: Identyfikacja i
oznaczanie ilo?ciowe produktów degradacji wyrobów medycznych z polimerów

EN ISO 10993-14:2009 Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Cz??? 14: Identyfikacja i
oznaczanie ilo?ciowe produktów degradacji ceramiki

EN ISO 10993-15:2009 Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Cz??? 15: Identyfikacja i
oznaczanie ilo?ciowe produktów degradacji metali i stopów

EN ISO 10993-16:2010 Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Cz??? 16: Projektowanie
bada? toksykokinetycznych produktów degradacji i substancji wymywalnych

EN ISO 10993-17:2009 Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Cz??? 17: Ustalenie
dozwolonych granic dotycz?cych wymywalnych substancji

EN ISO 10993-18:2009 Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Cz??? 18: Charakterystyka
chemiczna materia?ów

Ponadto ISO opublikowa?a nast?puj?ce specyfikacje techniczne (TS) i raporty techniczne (TR)
dotycz?ce oceny biozgodno?ci:

ISO/TS 10993-19:2006 Biological evaluation of medical devices – Part 19: Physico?chemical,
morphological and topographical characterization of materials

ISO/TS 10993-20:2006 Biological evaluation of medical devices – Part 20: Principles and
methods for immunotoxicology testing of medical devices

ISO/TR 10993-22:2017 Biological evaluation of medical devices – Part 22: Guidance on
nanomaterials

ISO/TR 10993-33:2015 Biological evaluation of medical devices – Part 33: Guidance on tests to
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evaluate genotoxicity – Supplement to ISO 10993-3

ISO/TS 21726:2019 Biological evaluation of medical devices – Application of the threshold of
toxicological concern (TTC) for assessing biocompatibility of medical device constituents

Norma EN ISO 10993 dotyczy oceny biozgodno?ci wszystkich wyrobów medycznych, które
wchodz? w bezpo?redni lub po?redni kontakt z organizmem, ale istniej? tak?e normy dotycz?ce
oceny biozgodno?ci specyficznych rodzajów wyrobów medycznych i warto je uwzgl?dni? w
ocenie biozgodno?ci, chocia? nie s? normami zharmonizowanymi, np.:

EN ISO 7405:2018 Stomatologia – Ocena biozgodno?ci wyrobów medycznych u?ywanych w
stomatologii

ISO 18562-1:2017 Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways in healthcare
applications  – Part 1: Evaluation and testing within a risk management process

ISO 18562-2:2017 Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways in healthcare
applications – Part 2: Tests for emissions of particulate matter

ISO 18562-3:2017 Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways in healthcare
applications – Part 3: Tests for emissions of volatile organic compounds (VOCs)

ISO 18562-4:2017 Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways in healthcare
applications – Part 4: Tests for leachables in condensate

EN ISO 11979-5:2006 Implanty oftalmiczne – Soczewki wszczepialne – Cz??? 5:
Biokompatybilno??

EN ISO 9394:2012 Optyka oftalmiczna – Soczewki kontaktowe i produkty do konserwacji
soczewek kontaktowych – Okre?lenie kompatybilno?ci biologicznej za pomoc? badania
okulistycznego oczu królika 
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