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Notatka bezpieczenstwa firmy Teleflex Medical dotyczaca
wycofania z obrotu i uzywania niektorych serii zestawéw rurek
dooskrzelowych dwukanatowych i jednokanatowych, rurek
dooskrzelowych typu Carlens, rurek Tracheopart i rurek
dooskrzelowych typu White
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