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Notatka bezpieczenstwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics
dotyczaca dodatniego odchylenia w materiatach kontrolnych Bio-
Rad Lyphochek Tumor Marker Plus i Liquichek Tumor Marker,
w testach IMMULITE 2000/IMMULITE 2000 XPi GI-MA (CA
19-9) serii 312 i 313
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