Notatka bezpieczenstwa firmy GE dotyczaca Centricity PACS-IW wersje 3.5.0 do 3.7.3.9 SI
Published on Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa firmy GE dotyczaca Centricity PACS-IW
wersje 3.5.0 do 3.7.3.9 SP2, 3.7.3 SPA101i 4.0.1

Submitted by urpl redaktor on Fri, 16/10/2015 - 10:12

Zalacznik: | {| pon GE 16.10.2015.pdf [1]
Do archiwum: Nie

Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2990

Links
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN GE 16.10.2015.pdf

Page 1 of 1


https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE_16.10.2015.pdf

