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Notatka bezpieczenstwa firmy Cook Medical dotyczaca
wycofania z obrotu i uzywania zestawow do oceny
radiograficznej FluoroSet Tubal, cewnikow dostepowych Kumpe
i selektywnych cewnikdéow do salpingografii z koncowka Beacon
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