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Notatka bezpieczenstwa firmy Medtronic dotyczaca wycofania z
obrotu i uzywania niektérych partii urzadzenia do embolizacji
Pipeline Classic, urzadzenia do usuwania Alligator, prowadnika
Xcelerator, mikrocewnika UltraFlow HPC i mikrocewnika
Marathon
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