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Notatka bezpieczenstwa firmy Abbott dotyczaca wzrostu liczby
wynikow niejednoznacznych lub falszywie reaktywnych w
okreslonych partiach testéw ARCHITECT Toxo IgM (nr kat.
6C20-25 i 6C20-35) w przypadku niektorych rodzajow probek
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