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Notatka bezpieczenstwa firmy Medtronic dotyczaca wycofania z
obrotu i uzywania niektorych serii oksygenatorow Affinity
Fusion z wbudowanym filtrem tetniczym i zbiornikiem
kardiotomijnym/zylnym, model BB841
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