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Notatka bezpieczenstwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics
dotyczaca problemu wystepujacego, gdy system CentralLink jest
polaczony z systemem ADVIA WorkCell lub ADVIA LabCell, a
system LIS nie podaje rodzaju prébki w zleceniu do systemu
CentralLink
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