
Notatka bezpieczeństwa firmy Bosch + Sohn GmbH u. Co KG dotycząca uzupełnienia instrukcji używania rejestratora boso TM-2430 PC2 do 24 godzinnego pomiaru ciśnienia krwi - aktualizacja
Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa firmy Bosch + Sohn GmbH u. Co KG
dotycząca uzupełnienia instrukcji używania rejestratora boso
TM-2430 PC2 do 24 godzinnego pomiaru ciśnienia krwi -
aktualizacja
  Submitted by beakoz on Thu, 19/01/2017 - 09:23  
  Załącznik:  FSN_Bosch_19.01.2017.pdf [1]

Dziennik pacjenta Boso.pdf [2]
Do archiwum: Nie

 
  Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3588  

Links
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Bosch_19.01.2017.pdf
[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Dziennik%20pacjenta%20Boso.pdf

Page 1 of 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Bosch_19.01.2017.pdf
https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Dziennik%20pacjenta%20Boso.pdf

