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Notatka bezpieczenstwa firmy Medtronic dotyczaca zastawki
Medtronic Strata II/Strata NSC (w tym zastawek typu Burr Hole
i ledzwiowo-otrzewnowych, z wylaczeniem zastawek StrataMR),
aktualizacja ostrzezen zawartych w instrukcji obstugi
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