Notatka bezpieczenstwa firmy Cordis dotyczaca wycofania z obrotu i z uzywania Cordis S.
Published on Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa firmy Cordis dotyczaca wycofania z
obrotu i z uzywania Cordis S.M.A.R.T. Flex Vascular Stent
System, rozmiary 5x200mm i 6x200mm, numery katalogowe
SF05200MV, SF05200SV, SF06200MYV oraz SF06200SV
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