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Notatka bezpieczenstwa firmy CareFusion dotyczaca wycofania z
obrotu i z uzywania zestawu z manometrem, igly do biopsji -
Jamshidi, igly do aspiracji - Illinois (T]), igly do szpiku kostnego
- Jamshidi (T]), zestawu do toracentezy/paracentezy
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