Notatka bezpieczenstwa (92179817-FA) firmy Boston Scientific dotyczaca programowanie
Published on Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa (92179817-FA) firmy Boston Scientific
dotyczaca programowania stymulatoréw resynchronizujacych
CRT-P VALITUDE i VISIONIST oraz defibrylatoréw CRT-D
RESONATE, MOMENTUM, AUTOGEN, INOGEN, VIGILANT,
CHARISMA, DYNAGEN i ORIGEN
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