Potencjalne ryzyko pomylenia insuliny Fiasp (szybkodzialajacej insuliny aspart) z insuling
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Potencjalne ryzyko pomylenia insuliny Fiasp (szybkodzialajacej
insuliny aspart) z insulina Tresiba (bazowa insulina degludec).
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