
Notatka bezpieczeństwabezpieczeństwa (FA816) firmy Medtronic dotycząca wycofania z obrotu i używania niektórych partii ładunków staplera endoskopowego z artykulacją Covidien Endo GIA – aktualizacja notatki opublikowanej 24.05.2018 r.  
Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwabezpieczeństwa (FA816) firmy
Medtronic dotycząca wycofania z obrotu i używania niektórych
partii ładunków staplera endoskopowego z artykulacją Covidien
Endo GIA – aktualizacja notatki opublikowanej 24.05.2018 r.  
  Submitted by admin on Thu, 14/06/2018 - 13:17  
  
Załącznik:  FSN_Medtronic_14.06.2018.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/4555  

Links
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_14.06.2018.pdf

Page 1 of 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_14.06.2018.pdf

