
Notatka bezpieczeństwa (PRB2000070) firmy Agfa dotycząca urządzenia DX-D 600 (systemu automatycznego, systemu półautomatycznego, analogowego systemu ręcznego, automatycznego stojaka ściennego i półautomatycznego stojaka ściennego) 
Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa (PRB2000070) firmy Agfa dotycząca
urządzenia DX-D 600 (systemu automatycznego, systemu
półautomatycznego, analogowego systemu ręcznego,
automatycznego stojaka ściennego i półautomatycznego stojaka
ściennego) 
  Submitted by admin on Tue, 21/08/2018 - 15:50  
  
Załącznik:  FSN_AGFA_21.08.2018.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/4670  

Links
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_AGFA_21.08.2018.pdf

Page 1 of 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_AGFA_21.08.2018.pdf

