
Notatka bezpieczeństwa (2017-IGTBST-012) firmy Philips Medical Systems Nederland dotycząca systemów Allura Xper i Integris dostarczonych z siłownikiem zawieszenia podsufitowego monitorów (MCS) FlexVisio w okresie od 2003 r. do maja 2011 r. 
Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa (2017-IGTBST-012) firmy Philips
Medical Systems Nederland dotycząca systemów Allura Xper i
Integris dostarczonych z siłownikiem zawieszenia podsufitowego
monitorów (MCS) FlexVisio w okresie od 2003 r. do maja 2011
r. 
  Submitted by admin on Thu, 23/08/2018 - 08:44  
  
Załącznik:  FSN_Philips_22.08.2018.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/4678  

Links
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_22.08.2018.pdf

Page 1 of 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_22.08.2018.pdf

