
Notatka bezpieczeństwa (FA835) firmy Medtronic dotycząca wycofania z obrotu i z używania niektórych partii cewników Foleya z czujnikiem temperatury Mon-a-Therm, firmy Degania Silicone 
Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa (FA835) firmy Medtronic dotycząca
wycofania z obrotu i z używania niektórych partii cewników
Foleya z czujnikiem temperatury Mon-a-Therm, firmy Degania
Silicone 
  Submitted by admin on Thu, 13/09/2018 - 13:55  
  
Załącznik:  List firmy Degania Silicone.pdf [1]

FSN_Medtronic_13.09.2018.pdf [2]
Do archiwum: Nie

 
  Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/4710  

Links
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/List%20firmy%20Degania%20Silicone.pdf
[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_13.09.2018.pdf

Page 1 of 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/List%20firmy%20Degania%20Silicone.pdf
https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_13.09.2018.pdf

