
Notatka bezpieczeństwa (RC-18-0002) firmy Diagnostica Stago dotycząca zestawów STACLOT LA (nr ref. 00600) o numerach partii 251918 i 252751
Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa (RC-18-0002) firmy Diagnostica Stago
dotycząca zestawów STACLOT LA (nr ref. 00600) o numerach
partii 251918 i 252751
  Submitted by urpl_redaktor on Fri, 30/11/2018 - 10:09  
  
Załącznik:  FSN_Diagnostica_28.11.2018.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/4840  

Links
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Diagnostica_28.11.2018.pdf

Page 1 of 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Diagnostica_28.11.2018.pdf

