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Notatka bezpieczenstwa (FA857) firmy Medtronic dotyczaca
wycofania z obrotu podgrupy rozrusznikow dwukomorowych
Adapta, Versa, Sensia, Relia, Attesta, Sphera i Vitatron serii A,
E, G, Q, dystrybuowanych pomiedzy 10 marca 2017 r.a 7
stycznia 2019 r.
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