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Notatka bezpieczenstwa firmy Ottobock SE & Co. KGaA
dotyczaca wycofania z obrotu i z uzywania bezgwintowych
zaworow jednokierunkowych Push Valve i Mag Valve

stosowanych do usuwania powietrza z protez, dostarczonych od
1.05.2017 r. do 19.01.2019 r.
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