Notatka bezpieczenstwa (FMI 74077, 74078, 74079) firmy GE dotyczaca podwyzszonej ter
Published on Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa (FMI 74077, 74078, 74079) firmy GE
dotyczaca podwyzszonej temperatury na powierzchni glowicy
sondy w ultrasonografach LOGIQ P5 model BT06/BT08 oraz
LOGIQ A5 BT08 uzywanych do okreslonych rodzajow skandéw i z
okreslonymi sondami
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