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Notatka bezpieczenstwa (SY015/19/S) firmy Siemens Healthcare
GmbH dotyczaca oprogramowania syngo.CT Cardiac Function
uzywanego w systemie syngo.via VA20A, VA30A lub VB10A oraz
syngo.CT Cardiac Planning uzywanego w systemie syngo.via
VB20A lub VB30A
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