
Notatka bezpieczeństwa (Ref. CL2019-254_EU) firmy Ortho Clinical Diagnostics dotycząca oprogramowania w analizatorach ORTHO VISION i ORTHO VISION Max, wersja oprogramowania 5.12.4 i starsza 
Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa (Ref. CL2019-254_EU) firmy Ortho
Clinical Diagnostics dotycząca oprogramowania w analizatorach
ORTHO VISION i ORTHO VISION Max, wersja oprogramowania
5.12.4 i starsza 
  Submitted by admin on Fri, 18/10/2019 - 16:02  
  
Załącznik:  FSN_Ortho Clinic Diagnostics_18.10.2019.pdf [1]

Formularz potwierdzenia_Ortho Clinical Diagnostics_18.10.2019.pdf [2]
Do archiwum: Nie

 
  Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5379  

Links
[1]
https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Ortho%20Clinic%20Diagnostics_18.10.2019.pdf
[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Formularz%20potwierdzenia_Ortho%20Clinical%
20Diagnostics_18.10.2019.pdf

Page 1 of 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Ortho%20Clinic%20Diagnostics_18.10.2019.pdf
https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Formularz%20potwierdzenia_Ortho%20Clinical%20Diagnostics_18.10.2019.pdf

