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Notatka bezpieczenstwa (FSN 2019-IGTBST-019) firmy Philips
dotyczaca bledu w oprogramowaniu aplikacji VesselNavigator
uzywanej z systemem Azurion R1.2.xi R2.0.x

Submitted by urpl redaktor on Thu, 09/01/2020 - 16:31

Zalacznik: | {| pon philips 9.01.2020.pdf [1]
Do archiwum: Nie

Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5481

Links
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN Philips 9.01.2020.pdf

Page 1 of 1


https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_9.01.2020.pdf

