Notatka bezpieczenstwa firmy Abbott dotyczaca wycofania z obrotu i z uzywania okreslon;
Published on Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa firmy Abbott dotyczaca wycofania z
obrotu i z uzywania okreslonych partii wiencowych cewnikow
rozszerzajacych NC Trek RX i NC Traveler RX z balonami o
srednicach 4,0 mm, 4,5 mm i 5,0 mm
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