Notatka bezpieczenstwa (FA10MAR2020) firmy Abbott dotyczaca wycofania z obrotu i z u:
Published on Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa (FA10MAR2020) firmy Abbott
dotyczaca wycofania z obrotu i z uzywania kalibratorow i
kontroli Alere NT-proBNP for ARCHITECT oraz Alere NT
proBNP for Alinity i, wytwoércy Axis-Shield Diagnostics

Submitted by admin on Thu, 19/03/2020 - 08:52

Zalacznik: | {| pon Aphott 19.03.2020.pdf [1]
@ Potwierdzenie klienta Abbott 19.03.2020.pdf [2]

@ Pismo Axis-Shield Abbott 19.03.2020.pdf [3]
Do archiwum: Nie

Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5602

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN Abbott 19.03.2020.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Potwierdzenie%20klienta Abbott 19.03.2020.pdf
[3] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Pismo%20Axis-Shield Abbott 19.03.2020.pdf

Page 1 of 1


https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Abbott_19.03.2020.pdf
https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Potwierdzenie%20klienta_Abbott_19.03.2020.pdf
https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Pismo%20Axis-Shield_Abbott_19.03.2020.pdf

