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Notatka bezpieczenstwa (D040307FSN rev02) firmy Siemens
Healthineers dotyczaca wycofania z obrotu i z uzywania
okreslonych modeli jalowych plastikowych tulejek prowadzacych
igly do stereotaktycznej biopsji piersi, ktorych wytwodrca jest
Turon MedTech AB
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