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Notatka bezpieczenstwa firmy DiaSys Diagnostic Systems
dotyczaca interferencji ze strony fenindionu w testach
prowadzonych z uzyciem Creatinine PAP FS (kod produktu
11759...) oraz Uric Acid FS TBHBA (kod produktu: 13021...)
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