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Notatka bezpieczenstwa (ACHC20-06.A.0US) firmy Siemens
Healthcare Diagnostics dotyczaca interferencji ze strony NAPQI
w oznaczeniach fruktozoaminy (test Atellica CH Fructosamine)
oraz w oznaczeniach kreatyniny (test Enzymatic Creatinine 2)
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