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Notatka bezpieczenstwa (RA2020-2430533) firmy Stryker
dotyczaca wycofania z obrotu i z uzywania okreslonych partii
trombektomow Trevo XP ProVue Retriever - stentéw do
trombektomii mechanicznej, wyprodukowanych od 22.07.2019 r.
do 09.09.2019 .
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