
Notatka bezpieczeństwa (FSCA 5183) firmy bioMérieux dotycząca zestawów BioFire FilmArray Pneumonia plus (PN plus) Panel (Nr kat. RFIT-ASY-0142 i RFIT-ASY-0143) z terminem 6 miesięcy do wygaśnięcia daty ważności
Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa (FSCA 5183) firmy bioMérieux
dotycząca zestawów BioFire FilmArray Pneumonia plus (PN
plus) Panel (Nr kat. RFIT-ASY-0142 i RFIT-ASY-0143) z
terminem 6 miesięcy do wygaśnięcia daty ważności
  Submitted by m.koszewski on Fri, 18/06/2021 - 11:18  
  
Załącznik:  FSN_BioMerieux_17.06.2021.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/6378  

Links
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_BioMerieux_17.06.2021.pdf

Page 1 of 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_BioMerieux_17.06.2021.pdf

