
Notatka bezpieczeństwa (FA982) firmy Medtronic dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych numerów seryjnych systemu stentgraftu Endurant II/IIs
Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa (FA982) firmy Medtronic dotycząca
wycofania z obrotu i z używania określonych numerów seryjnych
systemu stentgraftu Endurant II/IIs
  Submitted by m.koszewski on Tue, 29/06/2021 - 15:12  
  
Załącznik:  FSN_Medtronic_29.06.2021.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/6400  

Links
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_29.06.2021.pdf

Page 1 of 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_29.06.2021.pdf

