
Notatka bezpieczeństwa (FA1204) firmy Medtronic dotycząca głębokościomierza biopsyjnego StealthStation S7 oraz i7 z oprogramowaniem Synergy Cranial w wersji 2.2.8 oraz StealthStation Cranial w wersjach 3.1.1-3.1.3
Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa (FA1204) firmy Medtronic dotycząca
głębokościomierza biopsyjnego StealthStation S7 oraz i7 z
oprogramowaniem Synergy Cranial w wersji 2.2.8 oraz
StealthStation Cranial w wersjach 3.1.1-3.1.3
  Submitted by m.koszewski on Fri, 26/11/2021 - 13:24  
  
Załącznik:  FSN_Medtronic_25.11.2021.pdf [1]

Etykieta instruktażowa_Medtronic_25.11.2021.pdf [2]

Etykieta ostrzegawcza_Medtronic_25.11.2021.pdf [3]
Do archiwum: Nie

 
  Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/6686  

Links
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_25.11.2021.pdf
[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Etykieta%20instrukta%C5%BCowa_Medtronic_25
.11.2021.pdf
[3] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Etykieta%20ostrzegawcza_Medtronic_25.11.2021
.pdf

Page 1 of 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_25.11.2021.pdf
https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Etykieta%20instrukta%C5%BCowa_Medtronic_25.11.2021.pdf
https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Etykieta%20ostrzegawcza_Medtronic_25.11.2021.pdf

