
Notatka bezpieczeństwa (FSN-2021-013) firmy Thermo Fisher Scientific dotycząca wycofania z obrotu i z używania testu Thermo Scientific Campylobacter Test, nr kat. DR0155M, nr serii 18512, 18711, 18102, 18003 i 18411
Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa (FSN-2021-013) firmy Thermo Fisher
Scientific dotycząca wycofania z obrotu i z używania testu
Thermo Scientific Campylobacter Test, nr kat. DR0155M, nr
serii 18512, 18711, 18102, 18003 i 18411
  Submitted by m.koszewski on Fri, 03/12/2021 - 14:45  
  
Załącznik:  FSN_Thermo Fisher_1.12.2021.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/6700  

Links
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Thermo%20Fisher_1.12.2021.pdf

Page 1 of 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Thermo%20Fisher_1.12.2021.pdf

