
Notatka bezpieczeństwa (NC3946) firmy SCHILLER Medical dotycząca defibrylatora DEFIGARD Touch7, nr ref. 1-128-9900, z wersją oprogramowania poniżej V08B20
Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa (NC3946) firmy SCHILLER Medical
dotycząca defibrylatora DEFIGARD Touch7, nr ref. 1-128-9900, z
wersją oprogramowania poniżej V08B20
  Submitted by m.koszewski on Tue, 11/01/2022 - 15:07  
  
Załącznik:  FSN_Schiller Medical_10.01.2022.pdf [1]

FSN_Schiller Medical_12.2019.pdf [2]
Do archiwum: Nie

 
  Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/6761  

Links
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Schiller%20Medical_10.01.2022.pdf
[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Schiller%20Medical_12.2019.pdf

Page 1 of 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Schiller%20Medical_10.01.2022.pdf
https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Schiller%20Medical_12.2019.pdf

