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Notatka bezpieczenstwa firmy B.Braun Metsungen AG dotyczaca
wycofania z obrotu i z uzywania produktu Infusomat Space Line
(transfuzja) nr kat. 8270066SP-01, nr serii: 21F23E8STS5,
21F25E8STS5, 21G16E8ST5, 21G17E8ST5.
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