
Notatka bezpieczeństwa (AIMC 22-03.A.OUS) firmy Siemens Healthcare Diagnostics Inc. dotycząca testów Atellica IM Enhanced Estradiol (eE2) oraz ADVIA Centaur eE2 do badania próbek osocza (nr kat.: 10995561, 10995562, 10490889, 10491445)
Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa (AIMC 22-03.A.OUS) firmy Siemens
Healthcare Diagnostics Inc. dotycząca testów Atellica IM
Enhanced Estradiol (eE2) oraz ADVIA Centaur eE2 do badania
próbek osocza (nr kat.: 10995561, 10995562, 10490889,
10491445)
  Submitted by m.koszewski on Thu, 24/03/2022 - 15:13  
  
Załącznik:  FSN_Siemens_23.03.22.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/6904  

Links
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens_23.03.22.pdf

Page 1 of 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens_23.03.22.pdf

