
Notatka bezpieczeństwa firmy Abbott dotycząca wycofania z obrotu i z używania 50 partii cewników do ablacji z kontrolą siły nacisku TactiCatch ™, Sensor Enabled ™, modele: A-TCSE- DF, A-TCSE- DD.
Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa firmy Abbott dotycząca wycofania z
obrotu i z używania 50 partii cewników do ablacji z kontrolą siły
nacisku TactiCatch ™, Sensor Enabled ™, modele: A-TCSE- DF, A-
TCSE- DD.
  Submitted by m.koszewski on Wed, 04/05/2022 - 22:11  
  
Załącznik:  FSN_Abbott_2022_03_24.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/6970  

Links
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Abbott_2022_03_24.pdf

Page 1 of 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Abbott_2022_03_24.pdf

