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Notatka bezpieczenstwa (FSCA-22-001-CS) firmy Zeltiq
Aesthetics Inc. dotyczaca wycofania z obrotu i z uzywania
aplikatorow pierwszej generacji CoolSculpting System:
CoolCore, CoolCurve, CoolCurve+, CoolMax, oraz aplikatorow
CoolFit
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